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@ Aquasonic® 100 Ultrasound Transmission Gel
Aquasonic CLEAR® Ultrasound Gel
Instructions for Use:

Description

Aquasonic 100 Ultrasound Transmission Gel and Aquasonic Clear Ultrasound
Gel (Parker Laboratories Ultrasound Gel) are non-sterile, water-soluble and
non-staining gels intended for external use only and are used with all
commercially available ultrasound devices.

Indications for Use

Parker Laboratories Ultrasound Gel can be used on intact, unbroken skin and
on all patients in facilities where cross contamination is of minimal concern.
Discard empty dispenser after use.

Refill containers and refillable dispensers (product numbers 01-50, 03-50 and
03-54) are for use on low-risk patients and procedures in non-acute care
facilities. Follow the enclosed instructions for use or your facility’s protocol, if it
is different.

Contraindications

Parker Laboratories Ultrasound Gel, in multi-use packaging, is for external use

only and should not be used in:

» Any invasive procedures in which a device is passed through the tissue, e.g.
needle aspiration, needle localization, tissue biopsy, or other surgical
procedures.

» Any procedure on or near broken skin, such as fresh surgical site or an
open wound

« Patients with an immunodeficiency or on immunosuppressive therapy.

» Any neonates or critically ill pediatric patients.

* Mucous membranes

« Critically ill patients or patients in contact-, airborne- or droplet-
transmission-based precautions.

Storage Conditions
Store in a cool dry place. Store away from direct sunlight.

Warnings and Precautions

Discard product if package is damaged or evidence of contamination is present.
Do not use on patients with a known sensitivity to parabens.

To avoid contamination, tips of containers should not come into contact with
patient, staff or instruments.

Apply Parker Laboratories Ultrasound Gel to transducer surface, and not
directly on to the patient.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be
reported to the manufacturer and the competent authority of the EU Member
State in which the user and/or patient is established.

Directions for Refilling Dispenser Bottles

Consult your facility policy before refilling from bulk container.

For refilling dispenser bottles, wipe the bottleneck and dispenser tip with
isopropyl alcohol or a hospital-grade disinfectant, such as Protex® ULTRA
Disinfectant Wipes, just prior to filling.

Reusable containers should be washed in hot soapy water, rinsed and
thoroughly dried before being refilled.

Isopropyl alcohol or a hospital-grade disinfectant, such as Protex ULTRA
-Disinfectant Wipes, can be used to clean dispenser bottles.

Only refill product into corresponding labeled dispenser, and mark it with
lot number.

Reusable bottles should be marked with the date filled and then discarded after
one month.

Cracked or damaged bottles should be discarded immediately.

Reusable bottles should not be topped off. Contents should be consumed,
or remaining gel should be disposed prior to refilling.



@ Gel para transmision de ultrasonidos Aquasonic® 100
Gel para ultrasonidos Aquasonic CLEAR®

Instrucciones de uso:

Descripcion

El gel para la transmision de ultrasonidos Aquasonic 100 y el gel para ultrasonido Aquasonic
Clear (gel para ultrasonido de Parker Laboratories) son geles no estériles, solubles en agua y
que no manchan, estan previstos solo para el uso externo, y se usan con todos los
dispositivos de ultrasonido disponibles comercialmente.

Indicaciones de uso

El gel para ultrasonido de Parker Laboratories se puede usar sobre la piel intacta y sin
heridas, y en todos los pacientes en instalaciones donde la contaminacion cruzada sea una
preocupacion minima. Desechar el dispensador vacio después de su uso.

Los contenedores de relleno y los dispensadores rellenables (nimeros de producto: 01-50,
03-50 y 03-54) estan previstos para ser utilizados en pacientes de bajo riesgo y
procedimientos en instalaciones de cuidado de la salud no agudos. Siga las instrucciones
adjuntas para su uso o el protocolo de su centro, si este es diferente.

Contraindicaciones

El gel para ultrasonido de Parker Laboratories, incluido en un paquete multiusos, esta
previsto solo para uso extemo y no debe usarse en:

*Procedimientos invasivos en los que un dispositivo se pase a través del tejido, p. €j., la
aspiracion de una aguja, la localizacion de una aguja, una biopsia de tejido o cualquier otro
procedimiento quirirgico.

*Procedimientos sobre o cerca de piel con heridas, tales como las de la piel de un sitio en el
que se haya llevado a cabo un proceso quirdrgico recientemente o una herida abierta.
*Pacientes con inmunodeficiencia o que estén sometidos a terapia inmunosupresora.
*Pacientes recién nacidos o pediatricos gravemente enfermos.

*Membranas mucosas.

*Pacientes gravemente enfermos o con los que deban seguirse precauciones frente a
contagio por contacto, transmision aérea o por goticulas.

Condiciones de almacenamiento ) )
Conservar en un lugar fresco y seco. Guardar alejado de la luz solar directa.

Advertencias y precauciones

Desechar el producto si el paquete esta dafiado o presenta una evidencia de contaminacion.
No usar en pacientes con sensibilidad conocida a los parabenos.

Para evitar la contaminacion, las puntas de los contenedores no deben entrar en contacto
con los pacientes, el personal o los instrumentos.

Aplicar el gel para ultrasonido de Parker Laboratories a la superficie del transductor y no
directamente sobre el paciente.

Cualquier incidente grave que se haya producido en relacién con el dispositivo debe
notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro de la UE en el que
Se encuentre el usuario o el paciente.

Indicaciones para rellenar las botellas del dispensador

l:?onlsi.ulte la politica de su centro antes de usar un contenedor a granel para rellenar una
otella.

Para rellenar las botellas del dispensador, pase un parfio con alcohol isopropilo o un

desinfectante de grado hospitalario, como las toallitas desinfectantes Protex® ULTRA, por el

cuello de la botella y la punta del dispensador antes de rellenarias.

Los contenedores reutilizables deben lavarse con agua jabonosa caliente, enjuagarse y

secarse concienzudamente antes de ser rellenados.

El alcohol isopropilo o un desinfectante de grado hospitalario, como las toallitas

desinfectantes Protex ULTRA, se pueden usar para limpiar las botellas del dispensador.

Solo rellene el producto en el dispensador etiquetado correspondiente y marquelo con un

numero de lote.

Las botellas reutilizables deben marcarse con la fecha de llenado y desecharse después de

que haya transcurrido un mes.

Las botellas dafiadas o cuarteadas deben desecharse inmediatamente.

No se deben llenar hasta el borde las botellas reutilizables. El contenido debe consumirse o

el gel restante debe desecharse antes del rellenado.

@ Aquasonic® 100 Ultraschalltransmissionsgel
Aquasonic CLEAR® Ultraschallgel
Gebrauchsanweisung:

Beschreibung

Aquasonic 100 Ultraschalltransmissionsgel und Aquasonic Clear Ultraschallgel (Parker
Laboratories Ultraschallgel) sind unsterile, wasserldsliche und nicht-farbende Gele, die
ausschlieflich fur die auRerliche Anwendung bestimmt sind und mit allen
handelsublichen Ultraschallgeraten verwendet werden kénnen.

Indikationen

Parker Laboratories Ultraschallgel kann auf intakter, unbeschadigter Haut und fiir alle
Patienten in Einrichtungen verwendet werden, in denen eine Kreuzkontamination von
geringem Belang ist. Den leeren Spender nach Gebrauch entsorgen.

Nachfillbehalter und nachfiillbare Spender (Produktnummern 01-50, 03-50 und 03-54)
sind zur Verwendung an Patienten mit niedrigem Risiko und zur Anwendung auf
Stationen fur nicht akute Falle bestimmt. Befolgen Sie die beigefligten
Gebrauchsanweisungen oder das Protokoll Ihrer Einrichtung, falls sich diese
unterscheiden.

Kontraindikationen

Parker Laboratories Ultraschallgel in einer Mehrfachverwendungsverpackung ist
ausschlieflich fur die auRerliche Anwendung bestimmt und sollte bei folgenden
Anwendungen nicht verwendet werden:

eInvasive Verfahren, bei denen eine Vorrichtung durch das Gewebe eingefiihrt wird, z.
B. Nadelaspiration, Nadellokalisation, Gewebebiopsie oder andere chirurgische
Verfahren.

«Jegliche Verfahren auf oder in der Nahe von beschadigter Haut, wie z. B. einer
frischen Operationsnaht oder einer offenen Wunde.

-Patienten mit einer Immunschwache oder Patienten, die eine immunsuppressive
Therapie erhalten.

*Neugeborene oder Kinder in kritischem gesundheitlichem Zustand.
*Schleimhaute.

*Schwer kranke Patienten oder Patienten, bei denen VorsichtsmaRnahmen zur
Vermeidung von Kontakt-, Luft- oder Tropfchenlbertragung angewendet werden.

Lagerungsbedingungen
An einem kuhlen, trockenen Ort lagern. Lichtgeschutzt lagern.

Warnungen und VorsichtsmafRnahmen

Entsorgen Sie das Produkt, falls die Verpackung beschadigt ist oder Anzeichen einer
Kontamination vorliegen.

Nicht an Patienten mit einer bekannten Empfindlichkeit gegen Parabene verwenden
Um eine Kontamination zu vermeiden, diirfen die Spitzen der Behalter nicht mit
Patienten, Personal oder Instrumenten in Kontakt kommen.

Parker Laboratories Ultraschallgel auf den Ultraschallkopf geben, und nicht direkt auf
den Patienten.

Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Gerét aufgetreten ist,
sollte dem Hersteller und der zusténdigen Behdrde des EU-Mitgliedstaats, in dem der
Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

Anweisungen zum Nachfiillen der Spenderflaschen

Lesen Sie die Vorschriften Ihrer Einrichtung, bevor Sie aus einem Massenbehalter
nachfllen.

Zum Nachfiillen von Spenderflaschen wischen Sie den Flaschenhals und die Spitze
des Spenders kurz vor dem Nachfiillen mit Isopropylalkohol oder einem
krankenhaustauglichen Desinfektionsmittel, wie z. B. Protex® ULTRA
Desinfektionstlichern, ab.

Wiederverwendbare Behalter missen in heiRem Seifenwasser gewaschen, gespult
und grindlich getrocknet werden, bevor sie wieder nachgeflllt werden.

Die Spenderflaschen kénnen mit Isopropylalkohol oder einem krankenhaustauglichen
Desinfektionsmittel, wie z. B. Protex ULTRA Desinfektionstiichern, gereinigt werden.
Fullen Sie das Produkt nur in den entsprechend etikettierten Spender nach und
kennzeichnen Sie ihn mit der Chargennummer.

Wiederverwendbare Flaschen missen mit dem Nachfulldatum gekennzeichnet und
nach einem Monat entsorgt werden.

Rissige oder beschadigte Flaschen sind sofort zu entsorgen.

Noch nicht leere wiederverwendbare Flaschen durfen nicht aufgefillt werden.

Der Inhalt muss verbraucht werden oder das tbrige Gel vor dem Nachfiillen
entsorgt werden.




@ Gel pour échographie Aquasonic® 100
Gel pour échographie Aquasonic CLEAR®

Mode d’empiloi :

Description

Le gel pour échographie Aquasonic 100 et le gel pour échographie Aquasonic Clear (gel
pour échographie de Parker Laboratories) sont non stériles, hydrosolubles et ne laissent
pas de traces. lls sont destinés a un usage externe uniquement et compatibles avec
toutes les sondes échographiques disponibles sur le marché.

Conseils d’utilisation

Le gel pour échographie Parker Laboratories peut étre utilisé sur des peaux nettes et
saines et sur n'importe quel patient dans un établissement présentant des risques
minimes de contamination croisée. Jeter le flacon distributeur vide aprés usage.

Les emballages et les flacons distributeurs rechargeables (numéros de produit 01-50,
03-50 et 03-54) sont destinés a un usage sur des patients présentant un faible risque et
lors d’examens hors établissements spécialisés. Suivre le mode d’emploi ou le protocole
de I'établissement s'il est différent.

Contre-indications

Le gel pour échographie Parker Laboratories, présenté en emballage réutilisable, est
destiné a une utilisation externe uniquement et ne doit pas étre utilisé dans les cas
suivants :

*Toute procédure invasive impliquant le passage d’un dispositif a travers le tissu, par
exemple : ponction a l'aiguille, localisation a I'aiguille, biopsie de tissu ou autre
intervention chirurgicale.

*Toute procédure a proximité ou sur une peau abimée, par exemple suite a une
opération chirurgicale ou une blessure ouverte.

+Les patients atteints d'immunodéficience ou sous traitement immunosuppresseur.
*Les nouveaux-nés ou les patients pédiatriques gravement malades.

*Les membranes muqueuses.

+Les patients gravement malades ou faisant I'objet de précautions spécifiques liées a
une contamination par contact ou par voie respiratoire.

Conditions de stockage ) ) ) )
Conserver dans un endroit frais et sec. Conserver a 'abri de la lumiére directe du soleil.

Avertissements et précautions

Jeter le produit si 'emballage est endommagé ou présente des signes de contamination.

Ne pas utiliser chez les patients sensibles aux parabens.

Afin d’éviter toute contamination, les embouts des emballages ne doivent pas entrer en
contact avec le patient, le personnel ou les instruments.

Appliquer le gel pour échographie Parker Laboratories sur la surface de la sonde et non
directement sur le patient.

Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit étre signalé au fabricant
ainsi qu’a l'autorité compétente de I'Etat membre de I'Union européenne au sein duquel
I'utilisateur et/ou le patient est établi.

Instructions pour le remplissage des flacons distributeurs

Corﬁsulter le reglement de votre éetablissement avant de remplir les flacons a partir d’'une

recharge.

Pour remplir les flacons distributeurs, essuyer le goulot et 'embout de distribution avec

de l'alcool isopropylique ou un désinfectant de qualité hospitaliere, tel que les lingettes

désinfectantes Protex® ULTRA, juste avant le remplissage.

Les emballages réutilisables doivent étre lavés a I'eau chaude savonneuse, rincés et

soigneusement séchés avant tout remplissage.

Il est possible d'utiliser de I'alcool isopropylique ou un désinfectant de qualité

hospitaliere, tel que les lingettes désinfectantes Protex ULTRA pour nettoyer les flacons

distributeurs.

yelremplir que les flacons étiquetés correspondants, puis les identifier avec le numéro
e lot.

Les flacons réutilisables doivent porter la date de remplissage et étre jetés au bout d’un

mois.

Les flacons fendus ou endommagés doivent étre jetés immédiatement.

Les flacons réutilisables ne doivent pas étre remplis par rajout de produit. Le contenu

doit étre utilisé ou le gel restant doit étre jeté avant tout remplissage.

0 Gel per la trasmissione di ultrasuoni Aquasonic® 100
Gel per ultrasuoni Aquasonic CLEAR®
Istruzioni per I'uso:

DescrizioneDescrizione

Il Gel per la trasmissione di ultrasuoni Aquasonic 100 e il Gel per ultrasuoni
Aquasonic Clear (Gel per ultrasuoni Parker Laboratories) sono gel non sterili,
idrosolubili e che non macchiano destinati solo all’utilizzo esterno e sono utilizzati
con tutti i dispositivi a ultrasuoni disponibili in commercio.

Indicazioni per l'uso

Il gel per ultrasuoni Parker Laboratories puo essere utilizzato sulla pelle intatta e
integra e su tutti i pazienti nelle strutture in cui il rischio di contaminazione incrociata
€ minimo. Smaltire I'erogatore vuoto dopo I'uso.

| contenitori delle ricariche e gli erogatori ricaricabili (codici articolo 01-50, 03-50 e
03-54) sono destinati all’'utilizzo su pazienti a basso rischio e per procedure in
strutture sanitarie non di urgenza. Seguire le istruzioni per I'uso incluse o il
protocollo della propria struttura, qualora sia differente.

Controindicazioni

Il gel per ultrasuoni Parker Laboratories, nella confezione multi-uso, €
esclusivamente per uso esterno e non deve essere utilizzato nei seguenti casi:
*Qualsiasi procedura invasiva che preveda il passaggio di un dispositivo attraverso i
tessuti, per esempio I'aspirazione con ago, la localizzazione con ago, la biopsia
tissutale o altre procedure chirurgiche.

*Qualsiasi procedura su pelle non integra o in prossimita di essa, come una ferita
aperta o un sito chirurgico recente.

*Pazienti con immunodeficienza o che si sottopongono a una terapia
immunosoppressiva.

*Neonati o pazienti in eta pediatrica affetti da patologie critiche.

*Mucose.

*Pazienti affetti da patologie critiche oppure pazienti sottoposti a precauzioni
relative alla trasmissione di agenti patogeni per contatto, in sospensione nell’aria
oppure contenuti in liquidi.

Condizioni di conservazione
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Conservare lontano dalla luce solare
diretta.

Avvertenze e precauzioni

Smaltire il prodotto se la confezione € danneggiata oppure nel caso di evidente
contaminazione del prodotto.

Non utilizzare sui pazienti con nota sensibilita ai parabeni.

Per evitare la contaminazione, le punte dei contenitori non devono entrare in
contatto con il paziente, con il personale o con gli strumenti.

Applicare il gel Parker Laboratories sulla superficie del trasduttore e non
direttamente sul paziente.

Eventuali incidenti gravi che si siano verificati in relazione al dispositivo devono
essere comunicati al produttore e all’autorita competente dello Stato membro
dell’UE in cui risiede I'utente e/o il paziente.

Istruzioni per la ricarica dei flaconi erogatori

Consultare la politica della propria struttura prima di eseguire il riempimento dal
contenitore di ricarica.

Per ricaricare i flaconi erogatori, pulire il collo del flacone e la punta dell’erogatore
con alcool isopropilico oppure con un disinfettante per uso ospedaliero, come le
salviette disinfettanti Protex® ULTRA, appena prima del riempimento.

| contenitori riutilizzabili devono essere lavati in acqua calda e sapone, sciacquati e
asciugati con cura prima che siano riempiti nuovamente.

Per pulire i flaconi erogatori, & possibile utilizzare alcool isopropilico oppure un
disinfettante per uso ospedaliero, come le salviette disinfettanti Protex ULTRA.
Riempire con il prodotto solo I'erogatore con I'etichetta corrispondente e
contrassegnarla con un numero di lotto.

| flaconi riutilizzabili devono essere contrassegnati con la data di riempimento e
quindi smaltiti dopo un mese.

| flaconi fessurati o danneggiati devono essere smaltiti immediatamente.

| flaconi riutilizzabili non devono essere riempiti fino all’orlo Il contenuto deve
essere consumato e, nel caso rimanga parte del gel inutilizzato, deve essere
smaltito prima della ricarica.



@ Gel condutor para ultra-sons Aquasonic® 100
Gel para ultra-sons Aquasonic CLEAR®

linstrugoes de utilizagao:

Descrigao

O gel de transmissao de ultra-sons Aquasonic 100 e o gel para ultra-sons Aquasonic
Clear (gel para ultra-sons da Parker Laboratories) sdo géis nao estéreis, solluveis em
agua e que nao mancham, destinados a utilizagéo externa apenas e utilizados com
todos os aparelhos de ultra-sons disponiveis no mercado.

Indicacgées de utilizacao

O gel para ultra-sons da Parker Laboratories pode ser utilizado em pele intacta e sem
lesGes, bem como em todos os pacientes internados relativamente aos quais exista
uma preocupagao minima com a contaminagao cruzada. Eliminar o doseador vazio
apos a utilizagao.

Os recipientes de recarga e doseadores descartaveis (produtos com a referéncia 01-50,
03-50 e 03-54) destinam-se a ser utilizados em pacientes de baixo risco e em
procedimentos de instituicdes de cuidados nao agudos. Seguir as instrugdes de
utilizagéo fornecidas ou o protocolo da instituigdo, caso nao coincida.

Contraindicagoes

O gel para ultra-sons da Parker Laboratories em embalagem multiusos destina-se a
utilizacéo externa apenas e nao deve ser utilizado em:

*Qualquer procedimento invasivo em que ocorra a passagem de um dispositivo pelo
tecido, por exemplo, aspiragéo por agulha, localizagao por agulha, biopsia de tecido ou
outros procedimentos cirlirgicos.

*Qualquer procedimento em pele com lesdes ou préximo destas como, por exemplo,
um local recém-operado ou uma ferida exposta.

*Pacientes com imunodeficiéncia ou submetidos a terapéutica imunossupressora.
*Recém-nascidos ou pacientes pediatricos em estado critico.

*Membranas mucosas.

*Pacientes em estado critico ou sujeitos a precaugdes de transmissao por contacto,
pelo ar ou goticulas.

Condicoes de armazenamento )
Armazenar em local seco e fresco. Conservar afastado da luz solar direta.

Avisos e precaugoes

Eliminar o produto se a embalagem estiver danificada ou se existir evidéncia de
contaminagao.

Nao utilizar em pacientes com sensibilidade conhecida a parabenos.

De forma a evitar a contaminagao, as pontas dos recipientes ndo deverao entrar em
contacto com o paciente, o pessoal médico ou os instrumentos.

Aplicar o gel para ultra-sons da Parker Laboratories na superficie do transdutor e ndo
diretamente no paciente.

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido relacionado com o dispositivo deve ser
comunicado ao fabricante e a autoridade competente do Estado-Membro da UE onde
reside o utilizador e/ou paciente.

Instrugdes para recarregar os frascos doseadores

Consultar a politica da instituicdo antes de recarregar a partir de um recipiente a granel.
Para recarregar os frascos doseadores, limpar o gargalo e a ponta do doseador com
alcool isopropilico ou um desinfetante hospitalar aprovado, como as toalhitas
desinfetantes Protex® ULTRA, imediatamente antes de encher.

Os recipientes reutilizaveis devem ser lavados em agua quente com detergente,
enxaguados e devidamente secos antes de serem recarregados.

Pode utilizar-se alcool isopropilico ou um desinfetante hospitalar aprovado, como as
toalhitas desinfetantes Protex ULTRA, para limpar os frascos doseadores.

Recarregar o produto apenas no doseador com o rétulo correspondente e identifica-lo
com o numero do lote.

Os frascos reutilizaveis devem ser identificados com a data de enchimento e eliminados
apés um més.

Os frascos com rachas ou danificados devem ser eliminados imediatamente.

Os frascos reutilizaveis ndo devem ser complementados. O contetdo deve ser
consumido ou o gel restante eliminado antes de recarregar.

@ Aquasonic® 100 Ultralydsgel til transmission
Aquasonic CLEAR® Ultralydsgel

Brugsanvisning:

Beskrivelse

Aguasonic 100 Transmissionsgel til ultralyd og Aquasonic Clear Ultralydsgel (Parker
Laboratories Ultralydsgel) er usterile, vandoplgselige og ikke-farvende geler, der
udelukkende er beregnet til ekstern brug og kan anvendes sammen med alle
kommercielt tilgeengelige ultralydsenheder.

Indikationer

Parker Laboratories Ultralydsgel kan anvendes pa intakt, ubrudt hud og pa alle
patienter i klinikker, hvor krydskontaminering er af minimal bekymring. Bortskaf den
tomme dispenser efter brug.

Genopfyldelige beholdere og dispensere (produktnummer 01-50, 03-50 og 03-54) er
beregnet til brug til patienter med lav risiko samt procedurer udfert pa ikke-akutte
behandlingsklinikker. Falg den medfelgende brugsanvisning eller din kliniks protokol,
hvis denne adskiller sig fra anvisningerne.

Kontraindikationer

Parker Laboratories Ultralydsgel i multianvendelig emballage er kun til ekstern brug og
bor ikke anvendes til:

*Enhver invasiv procedure, der omfatter gennemtraengning af vaey, f.eks. aspiration

eller lokalisering af kanyle, vaevsbiopsi eller andre kirurgiske procedurer.

*Enhver procedure pa eller i neerheden af brudt hud, sdsom nyt operationssar eller et

abent sar.

*Patienter med en immunsvaekkelse eller i immunsupprimerende behandling.

Alle nyfgdte eller kritisk syge pesediatriske patienter.

*Slimhinder.

*Alvorligt syge patienter eller patienter, der er underlagt forholdsregler til forebyggelse

af kontakt-, luft- eller vandbaren smitte.

Opbevaringsbetingelser
Opbevares et kaligt, tart sted. Skal opbevares beskyttet mod direkte sollys.

Advarsler og forholdsregler

Bortskaf produktet, hvis emballagen er beskadiget eller viser tegn pa kontaminering.
M3 ikke anvendes til patienter med kendt overfalsomhed over for parabener.

For at undga kontaminering af beholdernes spidser bgr disse ikke komme i kontakt
med patienten, personalet eller instrumenterne.

Pafgr Parker Laboratories Ultralydsgel pa transduceroverfladen og ikke direkte pa
patienten.

Enhver alvorlig heendelse, der har fundet sted i forbindelse med anordningen, skal
rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den EU-medlemsstat,
hvor brugeren og/eller patienten har bopael.

Vejledning i genopfyldning af dispenserflasker

Se klinikkens retningslinjer inden genopfyldning fra starre beholdere.

Nar en dispenserflaske genopfyldes, skal flaskehalsen og dispenserspidsen aftarres
med isopropylalkohol eller et desinficeringsmiddel af hospitalskvalitet, sasom Protex®
ULTRA-desinficeringsservietter, umiddelbart inden genopfyldning.

Genanvendelige beholdere bgr vaskes i varmt seebevand, skylles og terres
omhyggeligt, inden de genopfyldes.

Der kan anvendes isopropylalkohol eller et desinficeringsmiddel af hospitalskvalitet,
sasom Protex ULTRA-desinficeringsservietter, til at rengere dispenserflaskerne.
Genopfyld kun produktet i dispensere med korrekt maerkning og angivelse af
partinummer.

Genanvendelige flasker bgr meerkes med genopfyldningsdatoen og derefter
bortskaffes efter én maned.

Revnede eller beskadigede flasker bgr bortskaffes gjeblikkeligt.

Genanvendelige flasker méa ikke genopfyldes undervejs. Indholdet bgr opbruges farst,
eller resterende gel bar bortskaffes inden genopfyldning.



a Aquasonic® 100 -ultradanivaliainegeeli
Aquasonic CLEAR® -ultradanigeeli

Kayttoohjeet:

Kuvaus

Aquasonic 100 -ultradanivaliainegeeli ja Aquasonic Clear -ultraganigeeli (Parker
Laboratories -ultraganigeeli) ovat steriloimattomia, vesiliukoisia ja tahraamattomia
geeleja, jotka on tarkoitettu ainoastaan ulkoiseen kayttdéon ja joita kaytetaan
kaikkien kaupallisesti saatavilla olevien ultradanilaitteiden kanssa.

Kayttoaiheet

Parker Laboratories -ultradanigeelia voidaan kayttéa vahingoittumattomalle,
rikkoutumattomalle iholle ja kaikille potilaille tiloissa, joissa on vahainen
ristisaastumisen riski. Tyhja levitinpullo on havitettava kayton jalkeen.

Uudelleentayttdsailidita ja uudelleentaytettavia levitinpulloja (tuotenumerot 01-50,
03-50 ja 03-54) kaytetaan vahaisen riskin potilailla ja toimenpiteissa, jotka
suoritetaan muualla kuin akuutin hoidon tiloissa. Noudata liitteena olevia
kayttdohjeita tai sairaalasi kaytantoa, jos se on erilainen.

Vasta-aiheet

Monikayttdpakkauksissa oleva Parker Laboratories -ultradanigeeli on tarkoitettu
ainoastaan ulkoiseen kayttoon, eika sité saa kayttaa, jos kyseessa on jokin
seuraavista:

*Mika tahansa invasiivinen toimenpide, jossa laite viedaan kudoksen lapi, esim.
neula-aspiraatio, neulan sijoittaminen, koepalan ottaminen kudoksesta tai muu
kirurginen toimenpide.

*Rikkoutuneella iholla tai sen lahella, kuten tuoreessa leikkauskohdassa tai
avoimessa haavassa, tehtava toimenpide.

Potilaat, joilla on immuunipuutosta tai joita hoidetaan immunosuppressiivisesti.
*Vastasyntyneet tai kriittisesti sairaat lapsipotilaat.

Limakalvot.

Kriittisesti sairaat potilaat tai potilaat, joille suoritetaan kosketus-, ilma- tai
pisaratartuntaa koskevia varotoimia.

Sailytysolosuhteet
Sailytettava kuivassa ja viileassa paikassa. Sailytettdva poissa suorasta
auringonvalosta.

Varoitukset ja varotoimet

Havita tuote, jos pakkaus on vahingoittunut tai jos siind on merkkeja
kontaminoitumisesta.

Ala kayta potilaille, joiden tiedetdan olevan herkkia parabeeneille.

Saastumisen valttamiseksi sailididen karjet eivat saa joutua kosketukseen potilaan,
henkilékunnan tai instrumenttien kanssa.

Annostele Parker Laboratories -ultradénigeeliad anturin pinnalle, &la suoraan
potilaaseen.

Kaikki laitteeseen liittyvét vakavat vaaratilanteet on ilmoitettava valmistajalle ja sen
EU: n jasenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa kayttéja ja/tai potilas
Sijaitsee.

Levitinpullojen uudelleentayttoohjeet

Tutustu sairaalan kaytantdon ennen kuin teet uudelleentéaytdn sailidsta.

Kun taytat levitinpulloja uudelleen, pyyhi pullonkaula ja levittimen karki
isopropyylialkoholilla tai sairaalaluokan desinfiointiaineella, esimerkiksi Protex®
ULTRA -desinfiointipyyhkeilla, juuri ennen tayttamista.

Uudelleenkaytettavat sailiot on pestava kuumalla saippuavedelld, huuhdeltava ja
kuivattava perusteellisesti ennen uudelleentayttoa.

Isopropyylialkoholia tai sairaalaluokan desinfiointiainetta, esimerkiksi Protex ULTRA
-desinfiointipyyhkeitd, voi kayttaa levitinpullojen puhdistamiseen.

Tayta tuotetta uudelleen ainoastaan vastaavasti merkittyyn levitinpulloon, ja
merkitse se eranumerolla.

Uudelleentaytettaviin pulloihin on merkittéava tayttopaivamaara, ja ne on havitettava
kuukauden kuluttua.

Halkeilleet tai vahingoittuneet pullot on havitettava heti.

Uudelleenkaytettavia pulloja ei saa taydentaa. Sisalto on kaytettava tai jaljella oleva
geeli on havitettava ennen uudelleentayttoa.

@ Aquasonic® 100 Ultrasone overdrachtsgel
Aquasonic CLEAR® Ultrasoongel

Gebruiksaanwijzing:

Beschrijving

Aquasonic 100 Ultrasone overdrachtsgel, Aquasonic Clear Ultrasoongel en SCAN
Ultrasoongel (Parker Laboratories Ultrasoongel) zijn niet-steriele, in water oplosbare en niet-
vlekkende gels die uitsluitend voor uitwendig gebruik zijn bedoeld en met alle in de handel
verkrijgbare ultrasoonapparaten kunnen worden gebruikt.

Indicaties voor gebruik

Parker Laboratories Ultrasoongel van kan worden gebruikt op intacte, ongeschonden huid en
bij alle patiénten in instellingen waar een minimaal risico op kruiscontaminatie bestaat. Werp
de lege verpakking na gebruik weg.

De navulreservoirs en navulbare doseerflessen (productnummers 01-50, 03-50 en 03-54)
zijn voor gebruik bij patiénten en procedures met een laag risico in instellingen voor niet-acute
zorg. Volg de bijgesloten gebruiksaanwijzing of het protocol van uw instelling indien dat
anders is.

Contra-indicaties

Parker Laboratories Ultrasoongel in de verpakking voor meervoudig gebruik is uitsluitend
bedoeld voor uitwendig gebruik en mag niet worden gebruikt bij of op:

sinvasieve procedures waarbij een hulpmiddel het weefsel penetreert, bijv. naaldaspiratie,
naaldlokalisatie, weefselbiopsie of andere chirurgische procedures;

*procedures op of nabij geschonden huid, zoals een verse operatielocatie of een open wond;
patiénten met een immunodeficiéntie of die immunosuppressieve therapie krijgen;
*neonaten of emstig zieke kinderen;

sslijmviiezen;

*erstig zieke patiénten of patiénten die onderhevig zijn aan voorzorgsmaatregelen in
verband met overdracht door contact, lucht of druppeltjes.

Opslagomstandigheden
Bewaren op een koele, droge plaats. Verwijderd houden van direct zonlicht.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Werp het product weg als de verpakking beschadigd is of als er tekenen van

contaminatie zijn.

Niet gebruiken bij pati€énten waarvan bekend is dat zij overgevoelig zijn voor parabenen.
Om contaminatie te vermijden, mogen de tuiten van de reservoirs niet in contact komen met
de patiént, het personeel of de instrumenten.

Breng Parker Laboratories Ultrasoongel aan op het oppervlak van de transductor en niet
direct op de patiént.

Emstige incidenten met betrekking tot het hulpmiddel moeten worden gemeld aan de
fabrikant en de bevoegde instantie van de EU-lidstaat waarin de gebruiker en/of de patiént
is gevestigd.

Aanwijzingen voor het navullen van de doseerflessen

Raadpleeg het beleid van uw instelling voordat u navult vanuit een grootverpakking.

Voor het navullen van doseerflessen veegt u viak voor het bijvullen de flessenhals en
doseertuit schoon met isopropylalcohol of een desinfectiemiddel van ziekenhuiskwaliteit,
zoals Protex® ULTRA desinfecteerdoekjes.

Voordat herbruikbare reservoirs worden bijgevuld, moeten deze in heet zeepwater worden
gewassen, worden afgespoeld en goed worden gedroogd.

Voor het reinigen van doseerflessen kan isopropylalcohol of een desinfectiemiddel van
ziekenhuiskwaliteit, zoals een Protex ULTRA desinfecteerdoekje, worden gebruikt.

Vul het product alleen in een doseerfles met overeenkomstig etiket en noteer het
partijinummer op de fles.

Op herbruikbare flessen moet de vuldatum worden genoteerd; deze flessen moeten na één
maand worden weggeworpen.

Gebarsten of beschadigde flessen moeten direct worden weggeworpen.

Herbruikbare flessen mogen niet aangevuld worden. De inhoud moet helemaal opgemaakt
worden of overgebleven gel moet voér het navullen worden weggeworpen.



@ Aquasonic® 100 ultraljudsgel
Aquasonic CLEAR® ultraljudsgel

Bruksanvisning:

Beskrivning

Aquasonic 100 overforingsgel for ultraljud och Aquasonic Clear Ultraljudsgel (Parker
Laboratories ultraljudsgel) ar osterila, vattenlosliga geler som inte Iamnar flackar som
endast ar avsedda for uvartes bruk, och kan anvandas med alla kommersiellt
tillgangliga ultraljudsenheter.

Indikationer for anvandning

Parker Laboratories ultraljudsgel kan anvandas pa intakt, oskadad hud och pa alla
patienter pa inrattningar dar korskontaminering ar en minimal risk. Kassera den
tomma behallaren efter anvandningen.

Pafyllbara behallare och pafyllbara dispensers (produktnummer 01-50, 03-50 och 03-
54) ska anvandas pa lagriskpatienter och for procedurer pa inrattningar for icke-akut
vard. Folj den medféljande bruksanvisningen eller din inrattnings féreskrifter, om de
skiljer sig at.

Kontraindikationer

Parker Laboratories ultraljudsgel, i flergangsférpackning, ar endast avsedd for
utvartes bruk och ska inte anvandas vid:

sinvasiva ingrepp dar en enhet fors in genom vavnaden, t.ex. nalaspiration,
nallokalisering, vavnadsbiopsi eller kirurgiska ingrepp

sprocedurer pa eller nara skadad hud, som ett operationsstalle eller 6ppet sar.
patienter med immundefekt eller som genomgar immunsuppressiv behandling.
*neonatala eller kritiskt sjuka pediatriska patienter.

*slemhinnor

«allvarligt sjuka patienter eller patienter som star under forsiktighetsatgarder vad
galler luftburen smitta eller kontakt- och droppsmitta.

Forvaringsforhallanden
Forvaras pa en sval, torr plats Forvaras utom rackhall for direkt solljus.

Varningar och forsiktighetsatgarder

Kassera produkten om férpackningen ar skadad eller om det finns tecken pa
kontaminering.

Anvands inte pa patienter med kand kanslighet for parabener.

For att undvika kontaminering ska behallarnas spetsar inte komma i kontakt med
patient, personal eller instrument.

Applicera Parker Laboratories ultraljudsgel pa transduktorns yta och inte direkt pa
patienten.

Alla allvarliga incidenter som har intréffat i samband med enheten ska rapporteras till
tillverkaren och till den behériga myndigheten i den EU-medlemsstat dér anvéndaren
och/eller patienten &r etablerad.

Anvisningar for pafylining av dispenserflaskor

Konsultera din inrattnings foreskrifter fore pafylining fran storbehallare.

Vid pafylining av dispenserflaskor ska flaskhalsen och dispenserspetsen torkas av
med isopropanol eller ett sjukhusklassat desinfektionsmedel, som Protex® ULTRA
desinfektionsdukar, direkt fore pafyliningen.

Ateranvandbara behallare ska tvattas i varmt tvalvatten, skéljas och torkas noggrant
fore pafylining.

Isopropanol eller ett sjukhusklassat desinfektionsmedel, som Protex ULTRA
desinfektionsdukar, kan anvandas for att rengora dispenserflaskorna.

Fyll endast pa med produkt i den dispenser som ar ratt markt, och mark den med
satsnumret.

Ateranvandbara flaskor ska markas med péafylinadsdatumet och sedan kasseras efter
en manad.

Spruckna eller skadade flaskor ska kasseras omedelbart.

Ateranvandbara flaskor ska inte fyllas pa efterhand. Innehallet ska férbrukas, eller
aterstaende gel kasseras, fore aterfylining.

@ Aquasonic® 100 ZeAé MeTddoong YTreprixwv
Aquasonic CLEAR® ZeAé YTreprixwv

0dnyieg Xprong:

Mepiypaen _ ,

To CeAe petdoong utreprixwv Aquasonic 100 kai To (eAé utteprixwv Aquasonic Clear

(ZeAé utteprixwv Tng Parker Laboratories) €ival un ammooTeipwpéva, udoTodIaAuTé ZeAE TTou
Oev AekiGi{ouv Kal Ta OTToia TTPOOPICOVTAl VIO EEWTEPIKI) XPrOT HOVO KAl XPNOINOTTIOIOUVTal JE
OAEG TIG GUOKEUEG UTTEPTXWV TTOU OIOTIBEVTAl OTO EUTTOPIO.

Ev&eieig xpriong

To CeAé utteprixwv TG Parker Laboratories ptropei va xpnaoigotroindei og aveTtago, un
SlappnyHEVO dEPUA Kal € GAOUG TOUG 0OBEVEIG O€ KEVTPA OTTOU N ETTIMOAUVON BeV OTTOTEAEI
151aiTEPN avnouyia. ATToppiwTe To KEVO SOCOUETPIKO BOXEIO PETA TN XPrON.

O TrEPIEKTEG ETTAVATTARPWONG KAl T ETTAVOTTANPWOINO S00OMETPIKG Soxeia (apIBpoi
mpoiovtog 01-50, 03-50 kai 03-54) TrpoopidovTal yia XPron ot aoBEVEIG Kal ETTEURATEIG
XOMNAOU KIVOUVOU O€ KEVTPQ N £TTElYOUTOG TTEPIBAAWNG. AKOAOUBNOTE TIG ECWKAEIOUEVES
odnyieg XProng r\ To TIPWTOKOAAO TOU KEVTPOU GOG, EQV OIOPEPEL.

Avrevdeiteig

To CeAé uTteprixwv TG Parker Laboratories, o€ uokeuaoia TTOMOTTIAWY Xprioewy,
TIPOOPICETal VIO EGWTEPIKA XPAoN HOVO Kai BEV TTPETTEI VO XPNOIUOTTOIETAI OE:
*OT1T0I00ATTOTE ETTEPRATIK OIABIKATIA KOTA TNV OTTOIO JIot CUOKEUR BIEPXETAI JETW TOU 10TOU,
Y. avappo®non pe BeAdva, eviomouog pe BeAdva, Biowia IGTWV 1) GAAEG XEIPOUPYIKEG
eTTEURATEIG.

*OTroiadr|Tote dIodIKaaia o€ SIOPPNYUEVO DEPHA ) KOVTA GE AUTO, OTTWG £Val ONJEIO TTOU
XEIPOUPYNONKE TTPOCPATA I £VA QVOIXTO TPOUMA.

*A0BeVEIG UE AVOOOQVETTAPKEIX F) UTTO AVOCOKATAOTAATIKA BeparTeia.

*Neoyva iy Bapid GppwoToug TIaIBIOTPIKOUG 00BEVEIG.

*BAevvoydvoug.

*Bapid dppwaoTtoug aoBeveig 1 aaBeveig TTou TTPoPUAGCTOVTal OTTO JIKPORIA TToU
METABIBOVTAI JE TNV ETTAQN), PE TOV AEPA 1) E OTAYOVIDIO.

ZuvOnkeg aTToBNKEUONG
AToBnkelaTe o€ OpoaePO PEPOG XwpPIG uypaaia. Na UAGCTETaI HOKPIG OTTO TO GUECO PWG
TOoU AAIOU.

MposgidotroiNoeig kal TTPOPUAGSEIg

ATTOPPIWTE TO TIPOIOV EAV N CUCKEUATTO EXEI UTTOOTET {nict 1) UTIAPXOUV EVOEIEEIG OAUVONG.
Na pn XPNnOIHOTTOIEITOI O€ A0BEVEIG PE YVWOTH EUITONTIa OTIG TTOPAREVEG.

[Mpog atropuyr HOGAUVONG, Ta OTOMIO TWV TTEPIEKTWV OEV TTPETTEI VA EPXOVTAI OE ETTOPN PE TOV
aoBevr), TO TIPOCWTTIKO 1 Ta EPYAAEiaL.

ATTAWOTE TO CeAE UTTEPT)XWV TNG Parker Laboratories oty eTmigdveia Tou PeTarpoTréal,

Ox1 arreubeiog aTov aaBevr).

KdBs 0oBapd mrepIoTaTtikd TTou GETICETaAl LIE TO TTPOIOV TTPETTEI VA QVAPEPETAl OTOV
KATAOKEUQAOT! KAl TNV apOdIa apxr ToU KPATous uéAoug Ts EE ato orroio iva
EYKQATEDTNIIEVO O XPrOTNG 1/kail 0 A0BEVIG.

0dnyieg eTTaVOTTARPWONG TWV SOGOUETPIKWV PIOAWV

> UMBOUAEUTEITE TNV TIONITIKF) TOU KEVTPOU GOG TTPIV ETTAVATTANPWOETE TN QIGAN OTTO T JEYGAN
OUOKEUOOoia.

[a va eTTavaTTANPWaOETE TIG SOCOUETPIKEG PIAAEG, OKOUTTIOTE TO AdIG TNG PIGANG Kal TO
OOCOUETPIKO GTOUIO HE ICOTTPOTTUNIK) OAKOOAN 1) ATTOAUHIAVTIKG VOCOKOWEIOKIAG KOTNYOPIOG,
OTTwg Ta ammoAupavTIKG pavinAdkia Protex® ULTRA, auéowg TTpiv armd Ty TTavaTtAripwon.
O eTTavVayENOCIPOTTOINCIHOI TTEPIEKTEG TTPETTEI VA TTAUBOUV HE KOUTO VEPOG KaIl GOTTOUVI,

va EETTAUBOUV Kal va OTEYVIDOOUV TEAEIWG TTPIV Ao TNV ETTAVATTARPWOT).

I Tov KaBoPIoHO TwV SOCOMETPIKWY QIGAWV UTTOPET VO XPNOIUOTIOINBE! ITOTTPOTTUAIKY
QAAKOOAN 1 ATTOAUHOVTIKO VOOOKOMEIOKTG KATNYOPIaG, OTTWG Ta ATTOAUMAVTIKG HOVTNAGKIO
Protex ULTRA.

["epioTe e TO TIPOIGV POVO TN OOCOUETPIKY) PIGAN YE TNV QVTIGTOIXN ETTIOANOVOT KOI ONUEIOTE
g€ aUTH ToV apIBuS TTapTIdOG.

2TIG ETTOVOYPNOIMOTTOINOIKES PIAAEG B TTPETTE VA GNUEILVETAI N NUEPOUNVIO TTARPWAONG Kal,
OTN CUVEXEIQ, N QIGAN VO OTTOPPITTITETAI ETA ATTO £Val V.

O1 PIGAEG TTOU £X0UV PAYIOE! i UTTOCTE! OTTOIOBATIOTE {Nict TTPETTE VA OTTOPPITITOVTOI GRETWG,.
Agv TTPETTEN VO YEICETE TIG ETTOVOYPNOINOTIOINOIUEG PIAAES EWG ETTAVW. TO TTEPIEXOUEVO
TIPETTEI VOl KOTAVAAWBEI, DIOTI DIOPOPETIKG TO CEAE TTOU €€l OmTOEIVE! Bal TIPETTEN VO ATTOPPIPOEi
TIPIV aTTO TNV ETTAVATTARPWOT).



@ Aquasonic® 100 ultrahang transzmissziés gél
Aquasonic CLEAR® ultrahang gél

Hasznalati utmutatas:

Leiras

Az Aquasonic 100 ultrahang transzmissziés gél és az Aquasonic Clear ultrahang gél
(Parker Laboratories ultrahang gél) nem steril, vizben oldédé és nyomot nem hagyé gél,
mely kizardlag kuls6leges hasznalatra ajanlott és a kereskedelemben kaphat6 6sszes
ultrahangos késztilékkel hasznalhato.

Felhasznalasi javallatok

A Parker Laboratories ultrahang gél érintetlen, fel nem nyitott bérfellileten hasznalhaté
olyan létesitmények betegein, ahol a keresztfert6zés kockazata minimalis. Hasznalat
utan az Ures adagolét dobja el.

Az Ujratolto taroldk és Ujratdlthetd adagoldk (termékszamok: 01-50, 03-50 és 03-54)
alacsony kockazatu betegeken és nem siirgésségi ellatast végzo intézményekben
kivitelezett eljarasok soran hasznalandok. Kovesse a mellékelt hasznalati utasitast vagy
az intézményi protokollt, amennyiben az kilonbozik ettdl.

Ellenjavallatok

A tobbszori felhasznalasra szolgald kiszerelésli Parker Laboratories ultrahang gél
kizarolag kilséleges hasznalatra szolgal; felhasznalasa a kdvetkezd esetekben tilos:
*barmilyen invaziv eljaras, amely soran egy késziiléket a szOveten at kell vezetni, pl. Tl
segitségével térténé megcsapolas, ti segitségével torténd lokalizacio, szévetbiopszia
vagy mas sebészeti eljarasok soran;

*barmely felnyitott b&rfellileten vagy annak kdzelében végzett eljaras soran, mint példaul
friss sebészeti helyszin vagy nyilt seb esetében;

simmunhianyban szenvedd vagy immunrendszert elnyomo kezelésben részesuilé
betegek esetén;

«Ujszulottek vagy kritikusan beteg gyermekgyogyaszati paciensek esetén;
snyalkahartyak esetén;

«kritikusan beteg vagy olyan paciensek esetén, akiknél a Iégi uton, illetve
cseppfertézéssel terjedd betegségek lehetésége miatt 6vintézkedések vannak
érvényben.

Tarolasi koriilmények
Széraz, hiivos helyen tarolandé. Kézvetlen napfénytél tartsa tavol.

Figyelmeztetések és 6vintézkedések

A terméket selejtezni kell, ha a csomagolas sériilt vagy szennyezddés jelei

lathatok rajta.

Ne hasznalja olyan betegek esetén, akiknél a parabénekre vald érzékenység ismert.

A szennyez6dés elkerilése érdekében a tarolo csucsa ne érintkezzen a beteggel, a
személyzet tagjaival vagy az eszkdzokkel.

A Parker Laboratories ultrahang gélt atalakito fellleten alkalmazza, ne pedig kozvetlendl
a betegen.

Az eszkbzzel kapcsolatban bekdvetkezett barmilyen sulyos esetet jelenteni kell a
gyarténak, valamint a felhasznalo és/vagy a beteg lakhelyélil szolgalo EU-tagallam
illetékes hatésaganak.

Az adagol6 palackok ujratoltésére vonatkozé utmutatas

A nagy kiszerelés( tarolobdl valo ujratoltés elétt tajékozddjon az intézménye
idevonatkozo eljarasmadia feldl.

Az adagol6 palackok ujratoltéséhez kdzvetlentl a megtoltés elétt tordlje le a palack
nyakat eés az adagolo csucsat izopropil-alkohollal vagy a kérhaz altal osztalyzott
fertétlenitével, mint példaul Protex® ULTRA fertétlenité toriével.

Az Ujratoltés el6tt az Ujrahasznalhaté taroldkat forré szappanos vizben meg kell mosni,
el kell dbliteni és alaposan meg kell szaritani.

Az adagolé palackok tisztitasahoz hasznalhat izopropil-alkoholt vagy a kérhaz altal
osztalyzott fert6tlenitét, mint példaul Protex ULTRA ferttlenitd torl6t.

A terméket kizardlag megfeleléen felcimkézett adagoldba toltse, és készletszammal
lassa el azt.

Az Ujrahasznalhato palackokon fel kell tlintetni a feltoltés datumat; egy honap elteltével
el kell dobni.

A megrepedt vagy karosodott palackot azonnal el kell dobni.

Az Ujrahasznalhato palackban lévé gélre nem szabad ratolteni. Ujratoltés el6tt a teljes
tartalmat fel kell hasznalni, vagy a maradék gélt el kell tavolitani.

@ Zel transmisyjny do USG Aquasonic® 100
Zel do USG Aquasonic CLEAR®

Instrukcja stosowania:

Opis ) .

Zel transmisyjny do USG Aquasonic 100 oraz Zel do USG Aquasonic Clear (Zel do
USG Parker Laboratories) to niejatowe, rozpuszczalne w wodzie i niebarwigce zele,
przeznaczone wyfgcznie do zastosowania zewnetrznego i do stosowania ze wszystkimi
dostepnymi w handlu ultrasonografami.

Wskazania do stosowania

Zel do USG Parker Laboratories moze byc¢ stosowany na nienaruszonej, niepopekanej
skodrze i u wszystkich pacjentéw w placédwkach, w ktérych zagrozenie zakazeniem
krzyzowym jest minimalne. Po uzyciu nalezy wyrzuci¢ puste opakowanie.

Pojemniki uzupeiniajgce oraz napetniane dozowniki (numery produktéw 01-50, 03-50 i
03-54) sg przeznaczone do uzytku u pacjentéw niskiego ryzyka i w zabiegach w
placéwkach nie intensywnej opieki. Nalezy przestrzega¢ dotgczonych instrukcii
dotyczacych stosowania lub okreslonych protokotem placowki, jesli sie réznia.

Przeciwwskazania

Zel do USG Parker Laboratories w opakowaniu uniwersalnym przeznaczony jest
wytgcznie do zastosowania zewnetrznego i nie moze by¢ stosowany w nastepujacych
przypadkach:

«Zadnych zabiegach inwazyjnych, w ktdrych urzgdzenie przechodzi przez tkanke,
takich jak aspiracja igta, lokalizacja igtg, biopsja tkanki lub inne zabiegi chirurgiczne.
«Zadnych zabiegach na uszkodzonej skorze lub w poblizu nigj, na przyktad w miejscach
Swiezo po zabiegach chirurgicznych lub otwartych ranach.

*Pacjenci z niedoborem odpornosciowym lub przechodzacy leczenie
immunosupresyjne.

*Noworodki lub powaznie chorzy pacjenci pediatryczni.

Btony sluzowe.

*Powaznie chorzy pacjenci lub pacjenci objeci srodkami ostroznosci przed chorobami
przenoszonymi przez kontakt, drogg powietrzng lub kropelkowsa.

Warunki przechowywania
Przechowywac¢ w chtodnym i suchym miejscu. Przechowywac z dala od bezposrednich
promieni stonca.

Ostrzezenia i Srodki ostroznosci

Wyrzuci¢ produkt, jesli opakowanie jest uszkodzone Iub jesli widoczne sg Slady
zanieczyszczenia.

Nie uzywac u pacjentéw uczulonych na parabeny.

Aby unikng¢ zanieczyszczenia nalezy uwazac, aby koncowki pojemnikdw nie dotknety
pacjenta, personelu lub narzedzi.

Natozy¢ zel do USG Parker Laboratories na powierzchnig przetwornika, a nie
bezposrednio na pacjenta.

Wizelkie powazne incydenty, ktore wystapity w zwigzku z wyrobem, nalezy zgtaszac
producentowi i wiasciwemu urzedowi w panstwie cztonkowskim UE, w ktorym mieszka
uzytkownik i/lub pacjent.

Wskazowki dotyczace napelniania butelek dozownikéw

Przed napemieniem z pojemnikéw zbiorczych nalezy zapoznac sie z polityka
obowigzujacg w placéwce.

W przypadku napetniania butelek dozownikéw nalezy tuz przed napetnieniem wytrze¢
szyjke i koncowke dozownika alkoholem izopropylowym lub $rodkiem dezynfekujgcym
klasy szpitalnej, takim jak Sciereczki do dezynfekcji Protex® ULTRA.

Pojemniki wielokrotnego uzytku nalezy przed ponownym napetnieniem umy¢ w gorgcej
wodzie z mydtem, wyptukac i doktadnie wysuszyc.

Do czyszczenia butelek dozownikéw mozna uzy¢ alkoholu izopropylowego lub srodka
dezynfekujacego klasy szpitalnej, takiego jak Sciereczki do dezynfekcji Protex ULTRA.
Produkt wlewac wytacznie do wiasciwie oznaczonych dozownikéw i 0znaczy¢ je
numerem partii.

Na butelkach wielokrotnego uzytku nalezy zapisa¢ date napetnienia, a nastepnie po
uptywie miesigca nalezy je wyrzucic.

Popekane lub uszkodzone butelki nalezy niezwtocznie wyrzucic.

Butelki wielokrotnego uzytku powinny nie nalezy dotadowaé. Zawartos¢ nalezy zuzy¢
catkowicie, badz niezuzyty zel nalezy wylac¢ przed ponownym napetnieniem.
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Manufacturer, Fabricante, Hersteller, Fabricant, Produttore, Fabricante,
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Authorized representative in the European community, Representante
autorizado en la Comunidad Europea, Bevollmachtigte Vertretung in der
Europaischen Gemeinschaft, Représentant agréé dans la communauté
européenne, Rappresentante autorizzato nella comunita europea, Representante
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Non sterile, Sin esterilizar, Unsteril, Non stérile, Non sterile, Nao estéril,
Usteril, Epasteriili, Niet-steriel, Icke-steril, Mn anootelpwpévo, Nem steril,
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Caution, Precaucion, Achtung, Mise en garde Attenzione, Atencao,
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Gebrauchsanweisung, Voir les Instructions d’utilisation, Vedere le

Istruzioni per l'uso, Veja as instrugdes de utilizagao, Se brugsanvisningen,
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riutilizzare, Nao reutilize, Ma ikke genanvendes, Ei saa kayttaa uudelleen,
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® Do not Reuse, No reutilizar, Nicht wiederverwenden, Ne pas réutiliser, Non

\\'// Protect from Sunlight, Proteger de la luz solar, Vor Sonnenlicht schitzen,
\ Protéger des rayons du soleil, Proteggere dalla luce solare, Proteja da luz
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@ Do not use if package damaged, No utilizar si el envase esta dafiado, Bei
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